
La disinfezione: attività dei principali disinfettanti 

Il rischio 
biologico 

Cosa fare in caso di incidente 

Esempio di procedura  in caso di emergenza 

⇒ trattenere il respiro 
⇒ chiudere porte e finestre  
⇒ lasciare la stanza chiudendo la porta 
⇒ rimuovere i vestiti contaminati 
⇒ rimuovere i DPI e lavarsi la mani  
⇒ personale qualificato dovrà poi intervenire per la 

decontaminazione indossando tutti i DPI necessari 
⇒ usare un disinfettante appropriato per almeno 20 min  

Gestione dei rifiuti biologici 

• disinfettare ed eliminare in modo corretto i rifiuti infetti, 
solidi e liquidi così che non possano presentare rischio per 
il personale addetto 

• è consigliato il cambio quotidiano dei contenitori dei rifiuti 
• è necessario utilizzare gli appositi 

contenitori per l’eliminazione dei rifiuti 
contaminati: 

• contenitori rigidi per gli oggetti taglienti 
(aghi, vetreria rotta, Pasteur 
etc.) 
• contenitori automontanti con sacchetto di 
plastica grossa per gli oggetti non taglienti 
(garze, piastre Petri, puntali etc.) 
• riporre i rifiuti da sterilizzare in contenitori 

metallici a tenuta ermetica 
• conservare adeguatamente pipette e siringhe dopo l’uso e 

sterilizzarle appena possibile 
Ogni contenitore per i rifiuti, oltre a riportare la data di 
inizio e di fine  utilizzo, deve essere identificato da un 
codice CER a tre coppie di cifre (xx xx xx);  i rifiuti biologici 
vengono identificati dai codici 18 (rifiuto sanitario), 01  
(origine umana) o 02 (origine animale) ed altre due cifre 
(0x) che identificano in 
maniera più precisa  la 
natura del rifiuto.  Nei 
depositi temporanei per i 
rifiuti sanitari è necessario 
applicare l’opportuna 
cartellonistica. 

Trasporto di materiale biologico 
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  Batteri 
(forme veg) 

Virus 
lipidici 

Bacilli 
tubercolari 

Virus 
idrofili 

Spore 

Composti  
Ammonio 
quaternario 

+ + - - - 

Fenoli + + + +/- - 

Der. del cloro + + + + +/- 

Iodofori + + + +/- - 

Alcool + + + +/- - 

Glutaraldeide + + + + + 

Perossido 
d’idrogeno 

+ + + + + 

Il primo recipiente stagno contenente il campione deve 
essere collocato in un secondo contenitore a tenuta 
stagna, separato dal primo per mezzo di uno strato di 
materiale assorbente in quantità sufficiente ad assorbire 
i liquidi in caso di eventuale fuoriuscita. Il secondo 
contenitore deve essere avvolto in un imballaggio 
protettivo ed impermeabile per evitare danneggiamenti 
da agenti fisici o dall’acqua. Sull’esterno del secondo 
contenitore deve essere applicata, in modo che non sia 
facilmente asportabile, una scheda con i dati 
identificativi del contenuto; una copia di questa scheda 
sarà immediatamente trasmessa al destinatario mentre 
una terza sarà consegnata al responsabile 
della spedizione.  
Sull’imballaggio dovrà essere apposto il 
simbolo di rischio biologico con la dicitura 
“sostanze infette, in caso di 
danneggiamento o perdita contattare 
immediatamente l’Autorità Sanitaria”. 

TIPO  
INCIDENTE 

 
ESEMPIO DI PROCEDURA 

Puntura o taglio 1.Aumentare il sanguinamento della lesione 
2.Detergere con acqua e sapone neutro 
3.Disinfettare la ferita con soluzione 
acquosa di derivati dello iodio o del cloro 
(euclorina 5%, amuchina 5%), clorexidina, 
composti dell’ ammonio quaternario, acqua 
ossigenata 10 vol, mercurocromo 2%. 

Contatto con 
mucosa orale 

1.Lavare con acqua il viso e la bocca 
2.Risciacquare la bocca con acqua e 
amuchina 

Contatto con la 
congiuntiva 

1.Lavare il viso con acqua 
2.Risciacquare la congiuntiva con 
abbondante acqua 

Contatto  
cutaneo 

1.Lavare la zona con acqua e sapone 
2.Disinfettare con soluzioni acquose di 
derivati dello iodio (Betadine) o clorexidina 
gluconato 



NOTE: 3 (**) agenti non veicolati dall’aria, A = possibili effetti allergici, D = 
obbligo di conservare elenco degli esposti per 10 anni, T = produzione di 
tossine, V = vaccino efficace disponibile 

Norme di  precauzione Il Titolo X del D. L.vo 81/08 disciplina l’utilizzo degli agenti biologici nelle attività 
lavorative, incluse le attività didattiche e di ricerca. Tale titolo comprende sia le 
attività con uso deliberato di agenti biologici che le attività con esposizione 
potenziale. Tutti gli operatori, compresi gli studenti, devono osservare le norme 
operative di sicurezza e segnalare immediatamente qualsiasi situazione di pericolo.  
Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente 
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano in grado di provocare infezioni, 
allergie o intossicazioni. In base alle caratteristiche di infettività, patogenicità, 
trasmissibilità e neutralizzabilità gli agenti biologici vengono classificati come 
mostrato in tabella. 

L’elenco degli agenti 
biologici classificati si 
trova all’allegato XLVI al 
D. L.vo 81/08, mentre 
l’allegato XLVII elenca le 
misure di contenimento 
in relazione alla classe di 
appartenenza dell’agente 
biologico.  
Ove sia individuato un 
rischio di tipo biologico 
deve essere esposto il 
regolare segnale (allegato 
XLV) nero su fondo giallo.  
Tale segnale va apposto 
all’ingresso dei locali ed 
ovunque siano conservati 
agenti biologici. 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Protezione del volto: maschere chirurgiche, respiratori 
Protezione del corpo: camici impermeabili, casacche 
Guanti: lattice, vinile, nitrile, sterili 
Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza, schermi 

Dispositivi di Protezione Collettiva: le cappe biohazard 

Sono attrezzature che utilizzate correttamente eliminano o riducono il rischio di 
esposizione ad agenti biologici proteggendo l’operatore ed il campione. 

Gli Agenti Biologici 

Tutti  i campioni biologici devono 
essere trattati come potenzialmente 
pericolosi, devono quindi essere 
applicate adeguate precauzioni 
come:  
• indossare i DPI 
• tenere le mani lontano dal viso e 
lavarsele spesso 

• non mangiare, né bere, né 
fumare 

• non applicarsi cosmetici e lenti a 
contatto 

• è vietato l'uso di pipette a bocca, 
utilizzare sistemi di tipo 
meccanico (pipettatrici 
automatiche) oppure pipette con 
filtro sulle teste 

• ridurre l'uso di aghi e di oggetti 
taglienti ed evitare di rimettere i 
cappucci degli aghi dopo l'uso 

• mantenere pulito ed in ordine il 
laboratorio 

• decontaminare i piani di lavoro 
con un disinfettante chimico di 
riconosciuta efficacia 

Le manipolazioni di materiali potenzialmente 
infetti devono essere eseguite evitando 
qualsiasi dispersione di materiale: 
• aprire con cautela le fiale di materiale 
liofilizzato o congelato 

• lavorare in modo da minimizzare la formazione 
di aerosol 

• non riempire le provette fino all’orlo 
• conservare i campioni biologici in contenitori a 
tenuta stagna, dopo la chiusura ermetica non 
devono rimanere all’esterno tracce del 
contenuto; etichettare in modo che sia sempre 
possibile riconoscere  il contenuto 

• in caso di versamento di materiale 
potenzialmente infetto coprire la superficie con 
un panno o carta assorbente imbevuto di 
disinfettante ed aspettare che eserciti la sua 
azione, quindi pulire usando le opportune 
precauzioni e riapplicare il sistema 
disinfettante. Informare sempre il responsabile 
del laboratorio dell’incidente 

• utilizzare appropriate cappe di sicurezza 
biologica per le manipolazioni di agenti 
biologici, sempre e per tutte le operazioni nel 
caso di agenti di gruppo 3 e 4 

Classe 
di  

rischio 

Possibilità di 
causare  
malattie 

Probabilità di 
propagazione 

nella 
comunità 

Misure 
profilattiche 

e 
terapeutiche 

Esempi 

I 
Bassa  

possibilità 
-- -- -- 

II Sì Sì, bassa Efficaci 

Morbillo (V) 
Poliomielite 

(V) 
Candida (A) 
Botulino (T) 

III Sì, grave Sì 
Di norma 
presenti 

AIDS** (D) 
Epatite C 

(D) 
Febbre 

gialla (V) 
BSE** (D) 

IV Sì, grave Sì, alta Assenti Ebola 

Classe  Caratteristiche  Impieghi  
operatore ambiente campione 

I 

l'aria viene aspirata 
esclusivamente attraverso 

l'apertura frontale, prima di essere 
re immessa nell'ambiente passa 

attraverso un filtro HEPA 

rischio basso; 
microrganismi 
di gruppo 1 - 2 

buona ottima scarsa 

II 

flusso laminare verticale nell'area 
di lavoro, sistema di filtri HEPA a 

monte e a valle del campione, solo 
una parte dell'aria entra 

dall'apertura frontale 

rischio medio; 
microrganismi 
di gruppo 2 - 3 

buona ottima ottima 

III 
(glove 
box) 

sistema chiuso ermeticamente, in 
pressione negativa (filtro HEPA 
sull'aria in entrata e doppio filtro 

HEPA in uscita), si accede tramite 
guanti 

rischio alto; 
microrganismi 

di gruppo 4 
ottima ottima buona 

Protezione  

Adempimenti 

L’esercizio di attività comportanti l’utilizzo di agenti biologici 
di classe 2 e 3 comporta  la comunicazione  all’organo di 
vigilanza locale  30 giorni prima dell’inizio dell’attività; mentre 
l’uso degli agenti biologici di classe 4 è sottoposto ad 
autorizzazione del Ministero della Salute.  
E’ altresì richiesta la tenuta di un registro dei lavoratori 
esposti agli agenti di classe 3 e 4. 
Il D. L.vo 81/08 detta le norme specifiche circa la formazione 
e la informazione nonché le precise modalità per l’attuazione 
della sorveglianza sanitaria. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


